《临床检验仪器学》

教    案
临床检验仪器学教研室

2008年1月

重庆医科大学医学检验系教案用纸(首页)

第  1 次课          授课时间第 1 周                        教案完成时间2008年1月
	学   科
	临 床 检 验仪器学
	年级
	2006级
	专业、层次
	检 验 本 科

	教   师
	曾照芳
	职称
	教授
	授课方式（大、小班）
	大班
	学时
	2

	课程（章、节）
	绪  论
	基本教材或主要参考书
	临床检验仪器学

	教学目的与要求：

使学生了解学习《临床检验仪器学》课程的目的、临床检验仪器的分类、性能指标和进展、临床检验仪器的发展趋势；临床检验实验室自动化；明确本课程与后继课程以及临床检验工作的紧密关系，使学生对《临床检验仪器学》这门课程有初步的了解并产生学习兴趣。要求学生思考如何学好《临床检验仪器学》这门课程。



	教学重点与难点：

重点：《临床检验仪器学》学科、临床检验仪器的分类和性能指标。

难点：临床检验仪器的分类和性能指标。


	大体进程与教学方法：

第一节课：什么是《临床检验仪器学》、临床检验仪器的分类和性能指标。
第二节课：临床检验实验室自动化；本课程与后继课程以及临床检验工作的关系；临床检验仪器的发展趋势。

采用多媒体课件，图文并茂；临床检验实验室自动化的内容用视频展现。

    每节课40分钟。



	实施情况： 




重庆医科大学医学检验系教案用纸(续页)

	基  本  内  容
	辅助手段和时间分配

	一、学习本课程的目的

二、仪器的分类

1.分离分析检验仪器: 低速离心机，高速离心机，超速离心机等。

2.光谱分析检验仪器: 紫外──可见分光光度计；荧光分析仪；原子吸收光谱仪等。

3.目视检验仪器: 普通生物显微镜，荧光显微镜，相衬显微镜，扫描电子显微镜。

4.细胞及分子生物学检验仪器: 血培养仪，二氧化碳培养箱，流式细胞仪；基因扩增仪；氨基酸分析仪；DNA测序仪。

5.现代波谱分析检验仪器: 质谱仪；核磁共振分析仪。

6.临床检验常规仪器: 血细胞分析仪，凝血分析仪，尿液分析仪，尿沉渣分析仪；样品自动处理系统，半自动生化分析仪，全自动生化分析仪；电解质分析仪，

7.其它临床检验仪器

三、临床检验实验室自动化
四、临床检验仪器的发展趋势
	多媒体电子课件  10分钟

多媒体电子课件  5分钟

多媒体电子课件  5分钟

多媒体电子课件  5分钟

多媒体电子课件  5分钟

多媒体电子课件  5分钟

多媒体电子课件  5分钟

多媒体电子课件 5分钟

视频展现       20分钟

多媒体电子课件 15分钟




重庆医科大学医学检验系教案用纸(首页)

第  2 次课          授课时间第 1 周                        教案完成时间2008年1月
	学科
	临 床 检 验仪器学
	年级
	2006级
	专业、层次
	检验本科

	教师
	曾照芳
	职称
	教授
	授课方式（大、小班）
	大班
	学时
	2

	课程（章、节）
	绪  论
	基本教材或主要参考书
	临床检验仪器学

	教学目的与要求：

掌握临床检验仪器的常用性能指标、熟悉组成检验仪器的主要部件、了解临床检验仪器的选用标准。



	教学重点与难点： 

重点：临床检验仪器的常用性能指标及组成检验仪器的主要部件。

 难点：检验仪器的常用性能指标。



	大体进程与教学方法：

第一节课：临床检验仪器的常用性能指标。

第二节课：组成检验仪器的主要部件及临床检验仪器的选用标准。

采用多媒体课件，图文并茂。

每节课40分钟。



	实施情况：




重庆医科大学医学检验系教案用纸(续页)

	基  本  内  容
	辅助手段和时间分配

	一、临床检验仪器的性能指标

1.灵敏度(sensitivity)

2.误差(error)

3.精度(accuracy)

4.重复性(repeatability)

5.分辨率(resolving power)

6.噪音(noise)

7.测量范围(measuring range)和示值范围

8.线性范围(linear range)

9.响应时间(response time)

10.频率响应范围

二、组成仪器的主要部件

1.取样(或加样)装置（sampling equipment）

2.预处理系统(system of preptrement)

3.分离装置(separating equipment)

4.检测器(detector)

5.信号处理(signal processing)系统

6.显示装置(display equipment)

7.补偿装置及辅助装置

三、仪器的选用标准
	多媒体电子课件  40分钟

多媒体电子课件  30分钟

多媒体电子课件  10分钟


重庆医科大学医学检验系教案用纸(首页)

第  3 次课          授课时间第 2 周                        教案完成时间2008年1月
	学科
	临 床 检 验仪器学
	年级
	2006级
	专业、层次
	检验本科

	教师
	谢国明
	职称
	副教授
	授课方式（大、小班）
	大班
	学时
	2

	课程（章、节）
	光的吸收定律
	基本教材或主要参考书
	临床检验仪器学

	教学目的与要求：

了解电磁波谱的基本原理，熟悉物质对光的吸收。



	教学重点与难点：

波粒二像性及普朗克方程式。

难点：握朗伯、比尔定律数学表达式的推导。



	大体进程与教学方法：

第一节课：波粒二像性、普朗克方程式及光谱。

第二节课：光的吸收定律。

采用多媒体课件，图文并茂。

每节课40分钟。



	实施情况：




重庆医科大学医学检验系教案用纸(续页)

	基  本  内  容
	辅助手段和时间分配

	一、基本原理

1.光的波粒二像性

2.光谱(spectrum)

二、光的吸收定律

1.几个定义

2.朗伯定律(Lamber  law)

3.比尔定律(Beer  law)


	多媒体电子课件  15分钟

多媒体电子课件  25分钟

多媒体电子课件  10分钟

多媒体电子课件  10分钟

多媒体电子课件  20分钟




重庆医科大学医学检验系教案用纸(首页)

第  4 次课          授课时间第 2 周                        教案完成时间2008年1月
	学科
	临床检验

仪器学
	年级
	2006级
	专业、层次
	检验本科

	教师
	谢国明
	职称
	副教授
	授课方式

（大、小班）
	大班
	学时
	2

	课程（章、节）
	光的吸收定律
	基本教材或主要参考书
	临床检验仪器学

	教学目的与要求：

    掌握朗伯—比尔定律（光的吸收定律）及吸光系数。

	教学重点与难点：

朗伯—比尔定律（光的吸收定律）的数学表达式及适用条件。

难点：朗伯—比尔定律（光的吸收定律）数学表达式的推导。



	大体进程与教学方法：

第一节课：朗伯—比尔定律（光的吸收定律）的数学表达及其推导。

第二节课：朗伯—比尔定律应用。

采用多媒体课件，图文并茂。

每节课40分钟。
                   

	实施情况：


重庆医科大学医学检验系教案用纸(续页)

	基  本  内  容
	辅助手段和时间分配

	一、光的吸收定律

1.朗伯--比尔定律(Lamber—Beer law)

2.吸光系数(absorptivity)

二、光的吸收定律的应用

1.等吸光度法

2.测定吸光度法


	多媒体电子课件  15分钟

多媒体电子课件  25分钟

多媒体电子课件  20分钟

多媒体电子课件  20分钟




重庆医科大学医学检验系教案用纸(首页)

第  5 次课          授课时间第 3 周                     教案完成时间2008年1月
	学科
	临床检验仪器学
	年级
	2006级
	专业、层次
	检验本科

	教师
	谢国明
	职称
	副教授
	授课方式（大、小班）
	大班
	学时
	2

	课程（章、节）
	紫外可见分光光度计
	基本教材或主要参考书
	临床检验仪器学

	教学目的与要求：

 光源的种类及特性、单色器的定义、组成及色散元件棱镜及光栅的基本原理、吸收池的种类和使用注意事项、检测器的要求、种类、基本工作原理、信号显示系统基本类型。



	教学重点与难点：

单色器的定义、组成及色散元件棱镜及光栅的基本原理。

难点：光电管及光电倍增管的工作原理

	大体进程与教学方法：

第一节课：光源的种类及特性、单色器的定义、组成及色散元件棱镜。 

光栅单色器的基本原理及透镜和狭缝系统的作用。

第二节课：

采用多媒体课件，图文并茂。

每节课40分钟。

	实施情况： 


重庆医科大学医学检验系教案用纸(续页)

	基  本  内  容
	辅助手段和时间分配

	一、光源(light  source)

1.对光源灯的要求

2.光源灯的种类：常用的光源有热辐射光源和气体放电光源两类。

二、单色器(monochromator)

1.单色器的定义及组成

2.棱镜(prism)的分光原理及棱镜单色器的结构原理

3.光栅(grating)分光原理及光栅单色器的结构原理

4.全息光栅的定义

5.透镜(lens)和狭缝(slit)系统的作用及基本工作原理

三、吸收池（absorption cell）：又称为比色皿或液槽。

四、检测器(detector))

1.光电管(phototube)

2.光电倍增管(photomultiplier)

3.光电二极管阵列(photodiode  array)


	多媒体电子课件  5分钟

多媒体电子课件  5分钟

多媒体电子课件  5分钟

多媒体电子课件  15分钟

多媒体电子课件  10分钟

多媒体电子课件  5分钟

多媒体电子课件  10分钟

多媒体电子课件  10分钟

多媒体电子课件  15分钟




重庆医科大学医学检验系教案用纸(首页)

第  6 次课          授课时间第 3 周                   教案完成时间2008年1月
	学科
	临 床 检 验仪器学
	年级
	2006级
	专业、层次
	检验本科

	教师
	谢国明
	职称
	副教授
	授课方式（大、小班）
	大班
	学时
	2

	课程（章、节）
	紫外可见分光光度计
	基本教材或主要参考书
	临床检验仪器学

	教学目的与要求：

了解信号显示系统基本类型，了解单波长单光束分光光度计结构方框图、熟悉721分光光度计工作特点。掌握双光束分光光度计的结构方框图、及UV-265紫外-可见分光光度计的工作特点。

	教学重点与难点：

重点: 双光束分光光度计的结构。
难点：光电管及光电倍增管的基本工作原理；双光束分光光度计克服光源灯光强变化带来的误差的原理。

	大体进程与教学方法：

第一节课：信号显示系统基本类型，单波长单光束分光光度计结构方框图、721分光光度计工作特点，光电管及光电倍增管的基本工作原理；
第二节课：双光束分光光度计克服光源灯光强变化带来的误差的原理。双光束分光光度计的结构方框图及工作原理，UV-265紫外-可见分光光度计的工作特点及操作使用
采用多媒体课件，图文并茂。

每节课40分钟。

	实施情况：




重庆医科大学医学检验系教案用纸(续页)

	基  本  内  容
	辅助手段和时间分配

	一、信号显示系统(signal  display system)

二、单波长单光束分光光度计

1.721型分光光度计：仪器采用自准式棱镜色散系统，适用波长范围为360nm-800nm。用钨丝灯作光源。

三、双光束分光光度计(double beam spectrophotometer )

1.结构方框图

2.双光束分光光度计的工作原理

3.光学系统的共同要求

四、UV-265紫外-可见分光光度计

1.光学系统原理图分析

2.电路系统原理图分析

3.基本操作

二、影响分光光度法准确性的因素

1、、单色性不纯的影响

2、、杂散光的影响

3、、比色皿的影响

三、 紫外-可见分光光度法的应用

紫外-可见吸收光谱

定量分析

定性分析


	多媒体电子课件  10分钟

多媒体电子课件  15分钟

多媒体电子课件  15分钟

多媒体电子课件  15分钟

多媒体电子课件  10分钟

多媒体电子课件  15分钟




重庆医科大学医学检验系教案用纸(首页)

第  7 次课          授课时间第 4 周                        教案完成时间2008年1月
	学科
	临 床 检 验仪器学
	年级
	2006级
	专业、层次
	检验本科

	教师
	谢国明
	职称
	副教授
	授课方式（大、小班）
	大班
	学时
	2

	课程（章、节）
	荧光光度分析仪器
	基本教材或主要参考书
	临床检验仪器学

	教学目的与要求：

熟悉荧光分析的原理、激发光谱和荧光光谱、荧光光谱仪、荧光光谱仪的一般结构和工作原理。


	教学重点与难点：

掌握荧光的定义、荧光的几个重要参数的定义、激发光谱和荧光光谱的定义。荧光光谱仪的一般结构方框图。

难点：激发光谱和荧光光谱的定义。.



	大体进程与教学方法：

第一节课：光的定义、荧光的几个重要参数的定义、激发光谱和荧光光谱的定义。

第二节课：荧光光谱仪的一般结构方框图和具体部件的要求。

采用多媒体课件，图文并茂。

每节课40分钟。



	实施情况：


重庆医科大学医学检验系教案用纸(续页)

	基  本  内  容
	辅助手段和时间分配

	一、荧光(fluorescence)分析的原理

1.荧光发生的机理

2.激发光谱(excitation  spectrum)和荧光光谱、物质的分子结构和荧光的关系

二、荧光光谱仪(fluorospectrophotometer)

1.荧光光谱仪的一般结构和工作原理

2.光源

3.单色器（色散元件）

4.样品池

5.检测器


	多媒体电子课件 15分钟

多媒体电子课件 15分钟

多媒体电子课件 20分钟

多媒体电子课件 5分钟

多媒体电子课件 5分钟

多媒体电子课件 15分钟

多媒体电子课件 5分钟


重庆医科大学医学检验系教案用纸(首页)

第  8 次课          授课时间第 4 周                       教案完成时间2008年1月
	学科
	临 床 检 验仪器学
	年级
	2006级
	专业、层次
	检验本科

	教师
	谢国明
	职称
	副教授
	授课方式（大、小班）
	大班
	学时
	2

	课程（章、节）
	荧光光度分析仪器
	基本教材或主要参考书
	临床检验仪器学

	教学目的与要求：

常用的荧光光谱仪930和RF-540的具体结构、原理、使用、仪器的维护、荧光光谱仪的应用、在生物化学中的应用、在医药学中的应用、在环境保护中的应用。

	教学重点与难点：

荧光光谱仪930和RF-540的具体结构、原理、使用。

难点：荧光光度计与紫外可见分光光度计结构上的差别。



	大体进程与教学方法：

第一节课：荧光光谱仪930和RF-540的具体结构、原理。

第二节课：荧光光谱仪930和RF-540的使用、仪器的维护、荧光光谱仪的应用、在生物化学中的应用、在医药学中的应用、在环境保护中的应用。
采用多媒体课件，图文并茂。

每节课40分钟。

	实施情况： 


重庆医科大学医学检验系教案用纸(续页)

	基  本  内  容
	辅助手段和时间分配

	一、荧光光度计930介绍：930型荧光光度计价格较便宜，使用也较方便。滤光片波长范围为330nm～50nm共计12片。

二、荧光分光光度计RF-540介绍

三、仪器的使用与维护

四、荧光光谱仪的应用

在生物化学中的应用

在医药学中的应用

在环境保护中的应用


	多媒体电子课件 15分钟

多媒体电子课件 25分钟

多媒体电子课件 20分钟

多媒体电子课件 20分钟




重庆医科大学医学检验系教案用纸(首页)

第  9 次课          授课时间第 5 周                       教案完成时间2008年1月
	学科
	临 床 检 验仪器学
	年级
	2006级
	专业、层次
	检验本科

	教师
	谢国明
	职称
	副教授
	授课方式（大、小班）
	大班
	学时
	2

	课程（章、节）
	原子吸收光谱仪
	基本教材或主要参考书
	临床检验仪器学

	教学目的与要求：

掌握原子吸收光谱法的基本原理、原子吸收光谱法特点、原子吸收光谱仪的结构、原子吸收光谱仪的种类。


	教学重点与难点：

掌握原子吸收光谱法的基本原理、原子吸收光谱法的定量基础A = kNL、共振线的概念、单道单光束、单道双光束和双（多）道双光束型的特点。

难点：原子吸收光谱法的基本原理、原子吸收光谱法的定量基础A= kNL。.



	大体进程与教学方法：

第一节课：原子吸收光谱法的基本原理、原子吸收光谱法特点、原子吸收光谱仪的结构第一部分。

第二节课：原子吸收光谱仪的结构第二部分、原子吸收光谱仪的种类。
采用多媒体课件，图文并茂。

每节课40分钟。



	实施情况： 


重庆医科大学医学检验系教案用纸(续页)

	基  本  内  容
	辅助手段和时间分配

	一、原子吸收光谱法的基本原理

1.共振线

2.原子吸收光谱法的定量基础

二、原子吸收光谱仪（atomic absorption spectrometer）的种类

1.按光路结构分类：单道单光束型原子双道双光束型原子吸收光谱仪吸收光谱仪、单道双光束型原子吸收光谱仪和

2.按背景吸收校正方式不同分类


	多媒体电子课件 15分钟

多媒体电子课件 25分钟

多媒体电子课件 25分钟

多媒体电子课件 15分钟




重庆医科大学医学检验系教案用纸(首页)

第  10 次课          授课时间第 5 周                       教案完成时间2008年1月
	学科
	临 床 检 验仪器学
	年级
	2006级
	专业、层次
	检验本科

	教师
	谢国明
	职称
	副教授
	授课方式（大、小班）
	大班
	学时
	2

	课程（章、节）
	原子吸收光谱仪
	基本教材或主要参考书
	临床检验仪器学

	教学目的与要求：

原子吸收光谱仪的主要部件、原子吸收光谱仪的性能、原子吸收光谱仪的常见故障及排除方法



	教学重点与难点：

掌握单道单光束、单道双光束和双（多）道双光束型的特点。原子吸收光谱仪的主要部件。

难点：其光源、原子化器的结构及工作原理等。.



	大体进程与教学方法：

第一节课：原子吸收光谱仪的主要部件。

第二节课：原子吸收光谱仪的性能、常见故障及排除方法。
采用多媒体课件，图文并茂。

每节课40分钟。

	实施情况： 


重庆医科大学医学检验系教案用纸(续页)

	基  本  内  容
	辅助手段和时间分配

	一、原子吸收光谱仪的主要部件

1.光源—空心阴极灯(hollow cathode lamp)

2.原子化器

3.分光系统

4.检测系统

二、原子吸收光谱仪的性能

特征浓度

检出限

三、常见故障及排除方法


	多媒体电子课件 10分钟

多媒体电子课件 25分钟

多媒体电子课件 5分钟

多媒体电子课件 5分钟

多媒体电子课件 15分钟

多媒体电子课件 25分钟




重庆医科大学医学检验系教案用纸(首页)

第  11 次课          授课时间第 6 周                       教案完成时间2002年１月
	学科
	临 床 检 验仪器学
	年级
	2006级
	专业、层次
	检验本科

	教师
	谢国明
	职称
	副教授
	授课方式（大、小班）
	大班
	学时
	2

	课程（章、节）
	离心技术与离心机
	基本教材或主要参考书
	临床检验仪器学

	教学目的与要求：

离心机的工作原理，常用的离心方法。



	教学重点与难点：

掌握液体中的微粒在离心力场中的沉降的基本原理，记住离心力场、相对离心力场（简称R.C.F.）的概念。

难点：离心力场中的沉降的基本原理。

.

	大体进程与教学方法：

第一节课：离心机的工作原理。

第二节课：常用的离心方法。
采用多媒体课件，图文并茂。

每节课40分钟。

	实施情况： 


重庆医科大学医学检验系教案用纸(续页)

	基  本  内  容
	辅助手段和时间分配

	一、离心机(centrifuge)的工作原理

1.匀速圆周运动与离心现象

2.液体中的微粒在重力场中的分离

3.液体中的微粒在离心力场中的沉降

4.沉降系数(sedimentation coefficient)

二、常用的离心方法

1.差速离心法

2.密度梯度离心法

3.分析离心法
	多媒体电子课件 5分钟

多媒体电子课件 15分钟

多媒体电子课件 15分钟

多媒体电子课件 15分钟

多媒体电子课件 10分钟

多媒体电子课件 10分钟

多媒体电子课件 10分钟


重庆医科大学医学检验系教案用纸(首页)

第  12 次课          授课时间第 6 周                       教案完成时间2008年1月
	学科
	临 床 检 验仪器学
	年级
	2006级
	专业、层次
	检验本科

	教师
	谢国明
	职称
	副教授
	授课方式（大、小班）
	大班
	学时
	2

	课程（章、节）
	离心技术与离心机
	基本教材或主要参考书
	临床检验仪器学

	教学目的与要求：

离心机的分类与结构，离心转头、离心机的规格及性能指标、离心机的使用、维护及常见故障排除、离心技术进展。



	教学重点与难点：

离心机的分类，普通离心机的基本结构，高速、超速（冷冻）离心机的基本结构及其速度控制系统工作原理、真空系统和安全保护装置的作用。离心转头的要求、种类。离心机的规格及性能指标，离心机的主要技术参数，离心转头的常用标记及转头参数。
 难点：离高速、超速（冷冻）离心机的基本结构及其速度控制系统工作原理、真空系统和安全保护装置的作用。

	大体进程与教学方法：

第一节课：离心机的分类与结构。

第二节课：离心转头、离心机的使用、维护及常见故障排除。
采用多媒体课件，图文并茂。

每节课40分钟。

	实施情况： 


重庆医科大学医学检验系教案用纸(续页)

	基  本  内  容
	辅助手段和时间分配

	一、离心机的分类与结构

1.离心机的分类

2.离心机的结构

3.离心转头(centrifuge head)

4.离心机的规格及性能指标

二、离心机常见故障及排除方法

三、离心技术进展


	多媒体电子课件 10分钟

多媒体电子课件 30分钟

多媒体电子课件 20分钟

多媒体电子课件 10分钟

多媒体电子课件 5分钟

多媒体电子课件 5分钟


重庆医科大学医学检验系教案用纸(首页)

第  13次课          授课时间第 7 周                       教案完成时间2002年１月
	学科
	临 床 检 验仪器学
	年级
	2006级
	专业、层次
	检验本科

	教师
	谢国明
	职称
	副教授
	授课方式（大、小班）
	大班
	学时
	2

	课程（章、节）
	电泳技术与电泳仪
	基本教材或主要参考书
	临床检验仪器学

	教学目的与要求：

掌握电泳的基本概念、粒子运动速度及迁移率的公式及其影响因素，电泳设备的基本组成、电泳槽槽内装有电极、缓冲液槽、电泳介质支架等。


	教学重点与难点：

电泳设备的基本组成、电泳槽槽内装有电极、缓冲液槽、电泳介质支架等。

难点：粒子运动速度及迁移率的公式及其影响因素。.

	大体进程与教学方法：

第一节课：电泳的基本概念、粒子运动速度及迁移率的公式及其影响因素。

第二节课：常用电泳技术、电泳设备的基本组成、电泳槽槽内装有电极、缓冲液槽、电泳介质支架等。
采用多媒体课件，图文并茂。

每节课40分钟。

	实施情况： 


重庆医科大学医学检验系教案用纸(续页)

	基  本  内  容
	辅助手段和时间分配

	一、电泳(electrophoresis)原理

1.电场强度(electric intensity)的影响

2.溶液的pH值的影响

3.溶液的离子强度(ionic strength)的影响

4.粒子的迁移率

二、常用电泳技术

1.电泳技术的分类

2.方法简介
三、电泳设备

四、电泳槽


	多媒体电子课件10分钟

多媒体电子课件10分钟

多媒体电子课件10分钟

多媒体电子课件10分钟

多媒体电子课件 15分钟

多媒体电子课件 25分钟




重庆医科大学医学检验系教案用纸(首页)

第  14 次课          授课时间第 7 周                       教案完成时间2008年1月
	学科
	临 床 检 验仪器学
	年级
	2006级
	专业、层次
	检验本科

	教师
	谢国明
	职称
	副教授
	授课方式（大、大班）
	大班
	学时
	2

	课程（章、节）
	电泳技术与电泳仪
	基本教材或主要参考书
	临床检验仪器学

	教学目的与要求：

电泳电源、附加装置及电泳仪器的主要技术指标，常用的几种电泳仪。


	教学重点与难点：

电泳电源、附加装置及电泳仪器的主要技术指标

难点：电泳电源



	大体进程与教学方法：

第一节课：电泳电源、附加装置及电泳仪器的主要技术指标。

第二节课：常用的几种电泳仪。
采用多媒体课件，图文并茂。

每节课40分钟。

	实施情况：


重庆医科大学医学检验系教案用纸(续页)

	基  本  内  容
	辅助手段和时间分配

	一、电泳电源及三恒电源

二、电泳的附加装置

三、电泳设备的主要技术指标

四、常用的几种电泳仪

1.稳压稳流电泳仪器

2.FD201型稳压稳流电泳仪

3.ECP3000型高压电泳仪

4.其它类型电泳仪简介


	多媒体电子课件25分钟

多媒体电子课件10分钟

多媒体电子课件5分钟

多媒体电子课件10分钟

多媒体电子课件10分钟

多媒体电子课件10分钟

多媒体电子课件10分钟


重庆医科大学医学检验系教案用纸(首页)

第  15 次课          授课时间第 8 周                       教案完成时间2008年1月
	学科
	临 床 检 验仪器学
	年级
	2006级
	专业、层次
	检验本科

	教师
	陈辉
	职称
	副教授
	授课方式（大、大班）
	大班
	学时
	2

	课程（章、节）
	自动生化分析技术及相关仪器
	基本教材或主要参考书
	临床检验仪器学

	教学目的与要求：

    掌握自动生化分析仪基本结构和原理、分类、性能及评价.



	教学重点与难点：

    自动生化分析仪基本结构和原理、分类。

    难点：性能及评价.



	大体进程与教学方法：

    第一节课：自动生化分析仪基本结构和原理，分类、性能及评价.
    第二节课：常用自动生化分析仪器，自动生化分析仪的使用，自动生化分析仪的使用和分析方法，样品前处理系统。
    采用多媒体课件，图文并茂。

每节课40分钟。



	实施情况： 


重庆医科大学医学检验系教案用纸(续页)

	基  本  内  容
	辅助手段和时间分配

	一、自动生化分析仪基本结构和原理

1.检测系统

2.样品、试剂处理系统

3.反应系统

4.清洗机构

5.数据处理系统

二、自动生化分析仪的分类

1.半自动生化分析仪

2.全自动生化分析仪

三、自动生化分析仪的性能及评价

1.自动生化分析仪的性能

2.自动生化分析仪的评价

四、自常用自动生化分析仪器

1.全自动生化分析仪

2.半自动生化分析仪

五、自动生化分析仪的使用和分析方法

1.分析仪的使用

2.自动生化分析方法

六、样品前处理系统

1.样品前处理系统的模块及功能

2.模块组合系统

3.特殊功能


	多媒体电子课件20分钟

多媒体电子课件10分钟

多媒体电子课件10分钟

多媒体电子课件10分钟

多媒体电子课件10分钟

多媒体电子课件20分钟




重庆医科大学医学检验系教案用纸(首页)

第  16 次课          授课时间第 8 周                       教案完成时间2008年1月
	学科
	临 床 检 验仪器学
	年级
	2006级
	专业、层次
	检验本科

	教师
	陈辉
	职称
	副教授
	授课方式（大、大班）
	大班
	学时
	2

	课程（章、节）
	自动生化分析技术及相关仪器
	基本教材或主要参考书
	临床检验仪器学

	教学目的与要求：

    掌握自动生化分析仪自动生化分析仪的参数设置、操作和维护保养。



	教学重点与难点：

    重点：自动生化分析仪的参数设置。

    难点：自动生化分析仪的参数设置。



	大体进程与教学方法：

    第一节课：自动生化分析仪的波长的选择；自动生化分析仪的温度的选择；自动生化分析仪的分析方法的选择；样品量与试剂的选择；分析时间的选择；线性范围的选择。
第二节课：自动生化分析仪的操作，自动生化分析仪的维护保养。    
采用多媒体课件，图文并茂。

每节课40分钟。

	实施情况： 


重庆医科大学医学检验系教案用纸(续页)

	基  本  内  容
	辅助手段和时间分配

	一、自动生化分析仪的参数设置
1.波长的选择

2.温度的选择

3.分析方法的选择
4.样品量与试剂的选择
5.分析时间的选择
二、自动生化分析仪的操作、维护及保养。
1. 自动生化分析仪的操作；

2. 动生化分析仪维护及保养；

3.讨论与总结
采用多媒体课件，图文并茂。


	多媒体电子课件10分钟

多媒体电子课件5分钟

多媒体电子课件10分钟

多媒体电子课件10分钟

多媒体电子课件5分钟

多媒体电子课件15分钟

多媒体电子课件15分

多媒体电子课件10分钟




重庆医科大学医学检验系教案用纸（首页）

  第17—20次课    授课时间第9—10周                       教案完成时间2008年1月

	学科
	临床检验仪器学
	年级
	2006级
	专业、层次
	检验本科

	教师
	翁亚光
	职称
	教授
	授课方式(大、小班)
	大班
	学时
	8

	课程(章、节)
	光学显微镜
	基本教材或主要参考书
	临床检验仪器学

	教学目的与要求：

    1．掌握光学显微镜的光学参数、基本原理、结构和关键部件，掌握特种显微镜的基本原理、结构和特殊部件。

    2．熟悉光学显微镜的维护、调试与使用方法。

3．了解光学显微镜的常见故障及其排除方法。



	教学重点、难点：

光学显微镜的光学参数、基本原理、结构和关键部件，特种显微镜的基本原理、结构和特殊部件。光学显微镜的调试与使用方法。显微镜的拆、装顺序及注意事项。



	大体进程及教学方法：

第17次课：光学显微镜概述、显微镜的工作原理、显微镜的性能参数。

第18次课：显微镜的基本结构（物镜、目镜、照明系统、机械系统）。

第19次课：普通类型显微镜、显微镜的使用和维护、特种类型显微镜（暗场及荧光显微镜）。

第20次课：特种类型显微镜（紫外光、偏光、相衬、干涉相衬和近场显微镜）。显微镜的常见故障及排除（光学故障和机械故障）。

采用课前学生上网查资料、多媒体课件授课、课堂讨论、临床见习（下课后去临床检验科）相结合的方式进行。



	实施情况：




重庆医科大学医学检验系教案用纸（续页）

	基    本    内    容
	辅助手段和时间分配

	光学显微镜

第一节  光学显微镜概述

一、光学显微镜的发展简史
二、显微镜的工作原理
三、显微镜的性能参数
（一）放大率
（二）数值孔径N(A
（三）分辨率（resolving power）

（四）视野（field） 
（五）景深（focal depth）

（六）镜像亮度
（七）镜像清晰度
（八）工作距离
（九）机械筒长


	第17次课

多媒体教学

5分钟

20分钟

55分钟


重庆医科大学医学检验系教案用纸（续页）

	基    本    内    容
	辅助手段和时间分配

	第二节  显微镜的基本结构

一、物镜
（一）像差
    像差的概念(球差、彗差、像散、场曲、畸变)。

（二）色差（Chromatic aberration） 
    色差的概念（轴向色差、垂轴色差）。

（三）显微镜物镜的种类
    物镜除满足光学成像质量外，还需满足的条件。
    物镜的简单分类。常用的物镜。

（四）物镜的技术指标
二、目镜
（一）惠更斯目镜
（二）冉斯登目镜
（三）补偿目镜

（四）平场目镜
（五）特殊目镜

（六）显微镜目镜技术参数

三、显微镜的照明系统
照明方法简介，照明系统主要部件：光源及其基本要求；滤光器（滤色片）；聚光器；玻片（载玻片和盖玻片）。

四、显微镜的机械系统
（1） 底座

（二）镜筒（架）
（三）物镜转换器

（四）载物台

（五）调焦系统
    调焦的目的要求及其途径。

粗调机构。
    微调机构。
	第18次课

多媒体教学

15分钟

5分钟

5分钟

5分钟

10分钟

15分钟

25分钟


重庆医科大学医学检验系教案用纸（续页）

	基    本    内    容
	辅助手段和时间分配

	            第三节  普通类型显微镜

一、双目生物显微镜
    基本要求。

注意事项。

二、倒置生物显微镜

三、摄影显微镜
（一）目镜转换系统光路
（二）摄影目镜
注意事项：1．调焦；2．摄影放大倍数；3．滤色片。

四、显微镜的使用和维护

（一）显微镜的调试
（二）显微镜的使用
（三）显微镜的维护

第四节  特种类型显微镜

一、暗场显微镜
（一）工作原理
（二）暗场照明
二、荧光显微镜
    优点：

（一）照明装置  
    1．光源

2．照明方式

（二）荧光观察系统

（三）整体结构
（四）荧光显微镜的使用


	第19次课

多媒体教学

10分钟

5分钟

10分钟

5分钟

5分钟

5分钟

10分钟

5分钟

10分钟

5分钟

5分钟

5分钟




重庆医科大学医学检验系教案用纸（续页）
	基    本    内    容
	辅助手段和时间分配

	第三节  普通类型显微镜
三、紫外光显微镜

四、偏光显微镜

（一）结构与原理
（二）偏光显微镜的使用五、相衬显微镜
五、相衬显微镜
（一）工作原理

（二）相衬显微镜结构
（三）相衬显微镜的使用
六、干涉相衬显微镜

（一）干涉相衬原理

（二）干涉相衬显微镜的结构

七、近场显微镜

第五节 显微镜的常见故障及排除

显微镜的常见故障按照显微镜的基本结构大致可分为光学故障和机械故障二大类。

一、显微镜拆装的注意事项

二、光学故障及其排除
三、机械故障及排除


	第20次课

多媒体教学

10分钟

15分钟

15分钟

10分钟

5分钟

5分钟

10分钟

10分钟


重庆医科大学医学检验系教案用纸（首页）

  第21—22次课    授课时间第 11 周                          教案完成时间2008年1月

	学科
	临床检验仪器学
	年级
	2006级
	专业、层次
	检验本科

	教师
	翁亚光
	职称
	教授
	授课方式(大、小班)
	大班
	学时
	8

	课程(章、节)
	电子显微镜
	基本教材或主要参考书
	临床检验仪器学

	教学目的与要求：

    1．掌握电子显微镜的基本类型和基本结构及其医学应用。

    2．熟悉透射电子显微镜和扫描电子显微镜的成象原理及其差异。

3．了解电子显微镜的发展趋势，了解扫描隧道显微镜和原子力显微镜，了解电子显微镜的维护。



	教学重点、难点：

电子显微镜的基本类型和基本结构及其医学应用。透射电子显微镜和扫描电子显微镜的不同成象原理。电子显微镜的发展趋势。扫描隧道显微镜和原子力显微镜。



	大体进程及教学方法：

第21次课：电子显微镜的进展，电子显微镜的基本类型和基本结构及其医学应用。透射电子显微镜。

第22次课：扫描电子显微镜。扫描隧道显微镜和原子力显微镜。电子显微镜的维护。
采用课前学生分组进行网上查询进展、多媒体课件授课、课堂讨论、临床见习了解应用（下课后去临床检验科）相结合的方式进行。



	实施情况：




重庆医科大学医学检验系教案用纸（续页）

	基    本    内    容
	辅助手段和时间分配

	电子显微镜

第一节  电子显微镜概述

一、电子显微镜的进展
二、电子显微镜的基本类型
三、电子显微镜的基本结构
四、电子显微镜的医学应用

第二节 透射电子显微镜

一、透射电镜的工作原理

二、透射电镜的电子光学成象系统


	第21次课

多媒体教学

5分钟

5分钟

15分钟
15分钟

20分钟

20分钟




重庆医科大学医学检验系教案用纸（续页）

	基    本    内    容
	辅助手段和时间分配

	电子显微镜

第三节  扫描电子显微镜

一、扫描电子显微镜的成象原理
二、扫描电子显微镜的基本结构
三、透射电镜和扫描电镜的比较

第四节  扫描隧道显微镜和原子力显微镜
一、扫描隧道显微镜的工作原理及基本装置
二、扫描隧道显微镜的性能特点及应用

三、原子力显微镜的工作原理及基本装置

四、原子力显微镜在生物医学中的应用

第五节  电子显微镜的维护

一、镜筒部分的维护

二、真空系统的维护

三、电器部分的维护

	第22次课

多媒体教学

15分钟

15分钟

10分钟
5分钟

5分钟

10分钟

5分钟

5分钟

5分钟

5分钟




重庆医科大学医学检验系教案用纸（首页）

  第 23—28 次课    授课时间第12—14周                       教案完成时间2008年1月

	学科
	临床检验仪器学
	年级
	2006级
	专业、层次
	检验本科

	教师
	向华
	职称
	副教授
	授课方式(大、小班)
	大班
	学时
	12

	课程(章、节)
	色谱仪器
	基本教材或主要参考书
	临床检验仪器学

	教学目的与要求：

    1．掌握色谱分析的原理、分类及特点，气相色谱仪和高效液相色谱仪的基本结构及对各组成的基本要求。

    2．熟悉色谱仪器的基本概念、各组成部分的相互关系。

3．了解色谱仪器操作参数的选择及其发展趋势。



	教学重点、难点：

    色谱分析的原理、分类及特点，气相色谱仪和高效液相色谱仪的基本结构及对各组成的基本要求。色谱仪器的基本概念、各组成部分的相互关系。



	大体进程及教学方法：

第23次课：色谱法研究进展、基本概念及原理、色谱仪的分类及特点、色谱仪的输出信息。

第24次课：气相色谱仪基本结构。气路系统、进样系统、气相色谱柱及温度控制。

第25次课：气相色谱仪检测器分类及对气相色谱仪检测器的主要要求、常用检测器（热导检测器、氢焰检测器和电子捕获检测器）。

第26次课：气相色谱仪的操作。高效液相色谱仪基本结构、溶济输送系统（主要部件及要求、梯度洗脫方式）。

第27次课：进样系统、分离系统。液相检测器分类及特点、常用检测器（紫外－可见、荧光和示差折光检测器）。

第28次课：高效液相色谱仪操作条件的选择、色谱数据处理系统。

以上每次课均为2学时，每学时40分钟。
应用多媒体进行讲授，同时要求学生到后继课程教研室了解应用和仪器常发生的故障情况。

	实施情况：




重庆医科大学医学检验系教案用纸（续页）
	基    本    内    容
	辅助手段和时间分配

	               第七章  色谱仪器


            第一节  色谱法概述
    
一、色谱法的研究进展
 二、基本概念及原理
（一）色谱法
（二）色谱仪

（三）色谱分离中的两相

（四）基本原理

三、色谱法的分类及特点
１．色谱仪的分类

２．色谱仪的特点：应用范围广；样品用量少；高选择性；高效能；高灵敏度；分析速度较快；与光谱仪、质谱仪等分析仪器的特点比较。

四、色谱仪的输出信息
（一）色谱图（chromatogram）    
（二）基线、基线稳定性

（三）色谱峰、进样峰（injection peak）
（四）保留时间
（五）死时间
 五、色谱仪的现状和发展趋势


	第23次课

多媒体教学

10分钟

5分钟

2分钟

3分钟

20分钟

2分钟

8分钟

5分钟

5分钟

5分钟

5分钟

5分钟

5分钟




重庆医科大学医学检验系教案用纸（续页）
	基    本    内    容
	辅助手段和时间分配

	第二节  气相色谱仪

气相色谱仪方框图
一、气路系统

气路系统的要求。装置：载气原、减压阀、净化器、稳压阀和稳流阀。

二、进样系统
    进样系统的要求。装置：载气预热器、取样器、进样气化装置。
三、气相色谱柱及温度控制
（一）气相色谱柱

1．固定相
2．柱管形状和尺寸

（二）温度控制  
气相色谱必须进行稳定的温度控制。对恒温箱主要要求。

四、程序升温气相色谱法
    气相色谱仪的温度操作（控制）有恒温（定温）和程序升温两种方式。

（一）恒温控制系统

（二）程序升温控制系统
    程序升温（temperature programmer）的概念。常用的程序升温方式有两种：线性程序和非线性程序。
1．线性程序：
2．非线性程序：线性－恒温；恒温－线性；恒温－线性－恒温；多种升温速度。
3．程序升温控制方式：机电式；电子式。

4．程序升温操作中应注意的问题

（1）升温方式。
（2）起始温度。
（3）升温速度。
（4）终止温度。


	第24次课

多媒体教学

5分钟

20分钟

15分钟

5分钟

10分钟

2分钟

3分钟

15分钟

5分钟


重庆医科大学医学检验系教案用纸（续页）
	基    本    内    容
	辅助手段和时间分配

	第二节  气相色谱仪

五、气相色谱仪常用检测器
    检测器的概念。

（一）气相色谱仪检测器分类
1．积分型检测器

2．微分型检测器
（1）浓度型检测器。

（2）质量流速检测器。

（二）对气相色谱仪检测器的要求及综合技术指标

（三）气相色谱仪常用检测器
１．热导检测器（TCD，thermal conductivity detector）

２．氢火焰离子化检测器（flame ionization detector，FID）

３．电子捕获检测器（electron capture detector，ECD）


	第25次课

多媒体教学

5分钟

5分钟

15分钟

15分钟

20分钟

10分钟

10分钟




重庆医科大学医学检验系教案用纸（续页）
	基    本    内    容
	辅助手段和时间分配

	第二节  气相色谱仪

六、气相色谱仪的操作

（一）色谱柱和填料（固定相）
（二）柱长

（三）载气流速
（四）进样器和检测器的温度
（五）恒温操作

（七）进样
（八）初步分析
（九）气相色谱仪的工作过程

第三节 高效液相色谱仪

    高效液相色谱仪方框图。
一、溶剂输送系统

对溶剂输送系统的主要要求
（一）高压输液泵

    对高压泵的主要要求。

高效液相色谱仪中常用的高压泵分为两类：恒压泵和恒流泵。目前高效液相色谱仪最常用的高压泵是机械往复式柱塞泵。

（二）梯度洗脱及洗脱方式

对于复杂样品的分析可用下列措施：程序升温；程序变流速；组合柱；.梯度洗脱(gradient elution)。

（三）流量控制器


	第26次课

多媒体教学

10分钟

3分钟

2分

5分钟

3分钟

2分钟

10分钟

5分钟

5分钟

5分钟

5分钟

10分钟

10分钟

5分钟钟


重庆医科大学医学检验系教案用纸（续页）
	基    本    内    容
	辅助手段和时间分配

	第三节 高效液相色谱仪
二、进样系统 
    对进样系统的要求，进样装置和进样方式。
（一）注射器进样
    直接注射器进样与隔断式注射器进样。
（二）高压进样阀（多通进样阀）
    不停流进样和停流进样。

三、分离系统和温度控制系统
（一）柱材料、几何形状和尺寸
１.材料
２.形状
３.尺寸

（二）固定相和流动相
１.液固吸附色谱法

２.液液分配色谱法
（三）温度控制系统

四、高效液相色谱仪用检测器
（一）对高效液相色谱仪检测器的特性要求。
１.对流动相的适应。
２.峰扩展的问题。

目前常用的检测器有两大类，总体性检测器和溶质性检测器。
（二）常用检测器
１.紫外及可见光检测器
２.示差折光检测器（RID）

（1）反射式示差折光检测器。

（2）偏转式示差折光检测器。

３.荧光检测器


	第27次课
多媒体教学

10分钟

5分钟

5分钟

5分钟

10分钟

5分钟

5分钟

10分钟

15分钟

10分钟


重庆医科大学医学检验系教案用纸（续页）
	基    本    内    容
	辅助手段和时间分配

	第三节 高效液相色谱仪
五、操作条件的选择
（一）流动相的流量

（二）柱温
（三）压力

（四）进样量

       第四节 色谱仪的数据处理系统

一、数据处理系统

（一）记录仪
（二）积分仪
（三）数据处理站

二、微机在色谱仪中的功能
（一）分析信息处理

（二）数据演算功能
（三）程序控制功能
（四）存贮器的保存功能
（五）操作条件自动控制功能
（六）自动标定功能
（七）异常检出及显示功能

（八）外部输出功能
	第28次课

多媒体教学

10分钟

10分钟

10分钟

10分钟

20分钟

20分钟




重庆医科大学医学检验系教案用纸(首页)

第  29 次课          授课时间第 15 周                       教案完成时间2008年1月
	学科
	临 床 检 验仪器学
	年级
	2006级
	专业、层次
	检验本科

	教师
	王虹
	职称
	副教授
	授课方式（大、小班）
	大班
	学时
	2

	课程（章、节）
	尿液分析技术及相关仪器
	基本教材或主要参考书
	临床检验仪器学

	教学目的与要求：

    1.掌握尿液分析仪的分类、工作原理和组成结构。

2.熟悉尿液分析仪的调校和使用方法。

3.了解尿液分析仪的维护与保养。



	教学重点与难点

    重点：尿液分析仪的工作原理和组成结构。

难点：尿液分析仪的调校和使用方法。

	大体进程与教学方法：

第一节课：尿液分析仪的分类、工作原理和组成结构；尿液分析仪的调校。
第二节课：尿液分析仪的使用方法，尿液分析仪的维护与保养。
采用多媒体课件，图文并茂。

每节课40分钟。

	实施情况： 


重庆医科大学医学检验系教案用纸(续页)

	基  本  内  容
	辅助手段和时间分配

	一、尿液分析仪的分类
1.按工作方式分类
2.按测试项目分类

3.按自动化程度分类
二、尿液分析仪的检测原理、结构与功能
1. 尿液分析仪的检测原理
2. 尿液分析仪的组成结构与功能
三、尿液分析仪的安装、调校
四、尿液分析仪的常见故障及排除方法
五、尿液分析仪的维护与保养
讨论与小结


	多媒体电子课件 5分钟

多媒体电子课件15分钟

多媒体电子课件 20分钟

多媒体电子课件5分钟

多媒体电子课件15分钟

多媒体电子课件15分钟

5分钟。


重庆医科大学医学检验系教案用纸(首页)

第  30 次课          授课时间第 15 周                       教案完成时间2008年1月
	学科
	临 床 检 验仪器学
	年级
	2006级
	专业、层次
	检验本科

	教师
	王虹
	职称
	副教授
	授课方式（大、小班）
	大班
	学时
	2

	课程（章、节）
	尿液分析技术及相关仪器
	基本教材或主要参考书
	临床检验仪器学

	教学目的与要求：

    1．掌握流式细胞术尿沉渣分析仪的工作原理和结构。

2．了解尿沉渣细胞的识别分析。

3．了解尿沉渣分析仪的检测项目和相应的参数。

4. 了解尿液分析仪的质量控制。

	教学重点与难点

    重点：流式细胞术尿沉渣分析仪的工作原理和结构；检测项目和相应的参数。

难点：尿沉渣细胞的识别分析。

	大体进程与教学方法：

第一节课：流式细胞术尿沉渣分析仪的工作原理和结构；尿沉渣细胞的识别分析；尿沉渣分析仪的检测项目和相应的参数
第二节课：仪器的安装、使用及保养；尿沉渣分析工作站的仪器结构与功能；尿液分析仪的质量控制。
采用多媒体课件，图文并茂。

每节课40分钟。

	实施情况： 


重庆医科大学医学检验系教案用纸(续页)

	基  本  内  容
	辅助手段和时间分配

	一、流式细胞术尿沉渣分析仪的工作原理和结构
1. 流式细胞术尿沉渣分析仪的工作原理
2. 流式细胞术尿沉渣分析仪的组成结构
二、尿沉渣细胞的识别分析
三、尿沉渣分析仪的检测项目和相应的参数
四、仪器的安装、使用及保养
五、尿沉渣分析工作站的仪器结构与功能
六、尿液分析仪的质量控制

	多媒体电子课件15分钟

多媒体电子课件15分钟

多媒体电子课件 10分钟

多媒体电子课件10分钟

多媒体电子课件15分钟

多媒体电子课件15分钟




重庆医科大学医学检验系教案用纸(首页)

第  31 次课          授课时间第 16 周                       教案完成时间2008年1月
	学科
	临 床 检 验仪器学
	年级
	2006级
	专业、层次
	检验本科

	教师
	邹琳
	职称
	副教授
	授课方式（大、小班）
	大班
	学时
	2

	课程（章、节）
	微生物检测技术和相关仪器
	基本教材或主要参考书
	临床检验仪器学

	教学目的与要求：

    1．掌握自动血培养仪的工作原理。

2．了解自动血培养仪的分类。

3．熟悉自动血培养仪的基本结构与功能。

4. 了解自动血培养仪的性能特点。

5. 自动血培养仪的常见故障及维护。

	教学重点与难点

    重点：自动血培养仪的工作原理，自动血培养仪的常见故障及维护。 
难点：自动血培养仪的结构与功能。

	大体进程与教学方法：

第一节课：自动血培养仪的工作原理和分类（分成三类分别介绍：以检测培养基导电性和电压为基础的血培养系统；应用测压原理的血培养系统；采用光电原理监测的血培养系统）；自动血培养仪的基本结构与功能；
第二节课：自动血培养仪的性能特点；自动血培养仪的常见故障及维护。
采用多媒体课件，图文并茂。

每节课40分钟。

	实施情况： 


重庆医科大学医学检验系教案用纸(续页)

	基  本  内  容
	辅助手段和时间分配

	一、自动血培养仪的工作原理和分类
1.以检测培养基导电性和电压为基础的血培养系统；

2.应用测压原理的血培养系统；

3.采用光电原理监测的血培养系统）
二、自动血培养仪的基本结构与功能
三、自动血培养仪的性能特点
四、自动血培养仪的常见故障及维护
讨论与总结

	多媒体电子课件20分钟

多媒体电子课件20分钟

多媒体电子课件 20钟

多媒体电子课件15分钟

5分钟




重庆医科大学医学检验系教案用纸(首页)

第  32 次课          授课时间第 16 周                       教案完成时间2008年1月
	学科
	临 床 检 验仪器学
	年级
	2006级
	专业、层次
	检验本科

	教师
	王虹
	职称
	副教授
	授课方式（大、小班）
	大班
	学时
	2

	课程（章、节）
	微生物检测技术和相关仪器
	基本教材或主要参考书
	临床检验仪器学

	教学目的与要求：

1. 掌握微生物自动鉴定及药敏分析系统的工作原理。
2.了解微生物自动鉴定及药敏分析系统基本结构与功能。

3.熟悉微生物自动鉴定及药敏分析系统的性能。

4.了解微生物自动鉴定及药敏分析系统的维护。
5.了解常见的自动微生物鉴定和药敏分析系统

	教学重点与难点

 重点：微生物自动鉴定及药敏分析系统的工作原理
难点：微生物自动鉴定及药敏分析系统的性能与维护。

	大体进程与教学方法：

第一节课：微生物自动鉴定及药敏分析系统的鉴定原理；抗生素敏感性试验的检测原理；微生物自动鉴定及药敏分析系统基本结构与功能。
第二节课：微生物自动鉴定及药敏分析系统的性能；微生物自动鉴定及药敏分析系统的维护；常见的自动微生物鉴定和药敏分析系统。
采用多媒体课件授课、临床参观仪器的工作情况、了解常见故障及排除相结合。

每节课40分钟。

	实施情况： 


重庆医科大学医学检验系教案用纸(续页)

	基  本  内  容
	辅助手段和时间分配

	一、微生物自动鉴定及药敏分析系统的工作原理
1. 鉴定原理；

2. 抗生素敏感性试验的检测原理
二、微生物自动鉴定及药敏分析系统基本结构与功能。
三、微生物自动鉴定及药敏分析系统的性能；

四、微生物自动鉴定及药敏分析系统的维护；

五、常见的自动微生物鉴定和药敏分析系统。

	多媒体电子课件20分钟

多媒体电子课件20分钟

多媒体电子课件 15分钟

多媒体电子课件15分钟

多媒体电子课件10分钟




重庆医科大学医学检验系教案用纸(首页)

第  33 次课          授课时间第 17 周                       教案完成时间2008年1月
	学科
	临 床 检 验仪器学
	年级
	2006级
	专业、层次
	检验本科

	教师
	邹琳
	职称
	副教授
	授课方式（大、小班）
	大班
	学时
	2

	课程（章、节）
	血细胞分析技术与血细胞分析仪器
	基本教材或主要参考书
	临床检验仪器学

	教学目的与要求：

    1．掌握血细胞分析仪的分型、检测原理与基本结构。

2．熟悉血细胞分析仪检测流程。

3．熟悉血细胞分析仪的性能指标、评价与校准。

4. 了解血细胞分析仪器的维护与常见故障的排除。

	教学重点与难点

 重点：血细胞分析仪的检测原理与基本结构，常见故障的排除；
难点：血细胞分析仪的性能指标、评价与校准。

	大体进程与教学方法：

第一节课：血细胞分析仪的分型、检测原理（电阻抗法血细胞检测原理、联合检测型血细胞分析仪检测原理、血细胞分析仪网织红细胞检测原理、血红蛋白测定原理）；血细胞分析仪的基本结构。 
第二节课：血细胞分析仪检测流程；血细胞分析仪的性能指标、评价与校准。血细胞分析仪器的维护与常见故障的排除，血细胞分析仪的进展与应用展望。
采用多媒体课件授课、临床见习（下课后去临床检验科）相结合的方式进行。

每节课40分钟。

	实施情况： 


重庆医科大学医学检验系教案用纸(续页)

	基  本  内  容
	辅助手段和时间分配

	一、血细胞分析仪的分型
二、血细胞分析仪的检测原理
1.电阻抗法血细胞检测原理；

2.联合检测型血细胞分析仪检测原理；

3.血细胞分析仪网织红细胞检测原理

4.血红蛋白测定原理。
三、血细胞分析仪的基本结构；
四、血细胞分析仪检测流程
五、血细胞分析仪的性能指标、评价与校准
六、血细胞分析仪器的维护与常见故障的排除，

七、血细胞分析仪的进展与应用展望。

	多媒体电子课件5分钟

多媒体电子课件25分钟

多媒体电子课件10分钟

多媒体电子课件15分钟

多媒体电子课件10分钟

多媒体电子课件10分钟

多媒体电子课件5分钟




重庆医科大学医学检验系教案用纸(首页)

第  34 次课          授课时间第 17 周                       教案完成时间2008年1月
	学科
	临 床 检 验仪器学
	年级
	2006级
	专业、层次
	检验本科

	教师
	邹琳
	职称
	副教授
	授课方式（大、小班）
	大班
	学时
	2

	课程（章、节）
	血细胞分析技术与血细胞分析仪器
	基本教材或主要参考书
	临床检验仪器学

	教学目的与要求：

    1.掌握血凝仪的检测原理和基本结构。
2.了解血凝仪的维护、。

3.了解血凝仪的临床应用及展望。

4.了解血液黏度计的检测原理与基本结构；仪器主要技术指标。
5.了解仪器的调校与维护、常见故障及排除。

	教学重点与难点

 重点：血凝仪、血液黏度计的检测原理和基本结构。

难点：血液黏度计的主要技术指标；血凝仪、血液黏度计的故障及排除。

	大体进程与教学方法：

第一节课：血凝仪的检测原理和基本结构；血凝仪的维护、常见故障及排除；血凝仪的临床应用及展望
第二节课：血液黏度计的检测原理与基本结构；血液黏度计的主要技术指标；血液黏度计的维护、常见故障及排除。
采用多媒体课件授课、课堂讨论相结合的方式进行。

每节课40分钟。

	实施情况： 


重庆医科大学医学检验系教案用纸(续页)

	基  本  内  容
	辅助手段和时间分配

	一、血凝仪的检测原理和基本结构；
二、血凝仪的维护、常见故障及排除；
三、血凝仪的临床应用及展望
四、血液黏度计的检测原理与基本结构
五、血液黏度计的主要技术指标
六、血液黏度计的维护、常见故障及排除

	多媒体电子课件20分钟

多媒体电子课件15分钟

多媒体电子课件 5分钟

多媒体电子课件20分钟

多媒体电子课件10分钟

多媒体电子课件10分钟




重庆医科大学医学检验系教案用纸(首页)

第  35 次课          授课时间第 18 周                       教案完成时间2008年1月
	学科
	临 床 检 验仪器学
	年级
	2006级
	专业、层次
	检验本科

	教师
	陈辉
	职称
	副教授
	授课方式（大、小班）
	大班
	学时
	2

	课程（章、节）
	流式细胞技术与流式细胞仪
	基本教材或主要参考书
	临床检验仪器学

	教学目的与要求：

     1．掌握流式细胞仪的工作原理、基本结构及分类。

2．熟悉流式细胞仪主要性能指标及其应用。

3．了解流式细胞仪的维护及其常见故障排除

	教学重点与难点

 重点：流式细胞仪的工作原理、基本结构及其应用。

难点：流式细胞仪的工作原理。

	大体进程与教学方法：

第一节课：流式细胞技术与流式细胞仪产生的历史背景；流式细胞仪的分析原理；流式细胞仪的分选原理；流式细胞仪的分类，流式细胞仪的基本结构。

第二节课：流式细胞仪的主要性能指标（流式细胞仪的荧光测量灵敏度、流式细胞仪的分辨率、前向角散射光检测灵敏度）。
采用课前预习、多媒体课件讲授重点、到学校重点实验室参观、师生讨论相结合的方式。

每节课40分钟。

	实施情况： 


重庆医科大学医学检验系教案用纸(续页)

	基  本  内  容
	辅助手段和时间分配

	一、流式细胞技术与流式细胞仪产生的历史背景；
二、流式细胞仪的分析原理和分选原理；
三、流式细胞仪的分类
四、流式细胞仪的基本结构；
五、流式细胞仪的主要性能指标（流式细胞仪的荧光测量灵敏度、流式细胞仪的分辨率、前向角散射光检测灵敏度）
参观学校教育部重点实验室
讨论总结

	（以上内容只讲重点）多媒体电子课件共计10分钟

多媒体电子课件10分钟

30分钟
30分钟




重庆医科大学医学检验系教案用纸(首页)

第  36 次课          授课时间第 18 周                       教案完成时间2008年1月
	学科
	临 床 检 验仪器学
	年级
	2006级
	专业、层次
	检验本科

	教师
	陈辉
	职称
	副教授
	授课方式（大、小班）
	大班
	学时
	2

	课程（章、节）
	流式细胞技术与流式细胞仪
	基本教材或主要参考书
	临床检验仪器学

	教学目的与要求：

     1．掌握流式细胞仪的分选指标。

2．熟悉流式细胞仪应用的技术要求。

3．了解流式细胞仪的临床应用。


	教学重点与难点

 重点：流式细胞仪的分选指标和应用的技术要求。

难点：流式细胞仪分选指标。

	大体进程与教学方法：

第一节课：流式细胞仪的分选指标；流式细胞仪应用的技术要求；流式细胞仪的操作技术的质量控制；
第二节课：流式细胞仪的维护及常见故障的排除；流式细胞仪的临床应用
采用多媒体课件讲授重点，流式细胞仪的维护及常见故障的排除、流式细胞仪的临床应用两部分内容到临床检验科进行。
每节课40分钟。

	实施情况： 


重庆医科大学医学检验系教案用纸(续页)

	基  本  内  容
	辅助手段和时间分配

	一、流式细胞仪的分选指标；

二、流式细胞仪应用的技术要求；

三、流式细胞仪的操作技术的质量控制；

四、流式细胞仪的维护及常见故障的排除；

五、流式细胞仪的临床应用
讨论与总结


	多媒体课件重点讲述以上内容共计20分钟
临床检验科进行共计40分钟

20分钟




